PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA VENEZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OFICIO SMS N.° 202/2021

Nova Veneza, 22 de setembro de 2021.

llustrissima Senhora

ANGELICA EYNG

Pregoeira Oficial do Municipio
Prefeitura Municipal de Nova Veneza
Travessa Oswaldo Burigo, 44
88.865-000, Nova Veneza, SC

Senhora Pregoeira,

Vimos por meio deste, cordialmente, em atengdo as impugnacgées
protocoladas por:

() GE Healthcare do Brasil Comércio e Servigos para
Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.°
00.029.372/0001-40 (“GE”):

(ii) Siemens Healthcare Diagnésticos Ltda., inscrita no CNPJ sob o
n.° 01.449.930/0006-02 (“Siemens”);

(iii) Imex Medical Comércio e Locagéo Ltda., inscrita no CNPJ sob
0 n.® 12.255.403/0001-60 (“Imex”);

(iv) Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ sob
0 n.° 71.256.283/0001-85 (“Konica”);

(v) Lotus Industria e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.°
02.799.882/0001-22 (“Lotus™),

nos termos do artigo 41 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de
1993 (“Lei de Licitagbes”), em face do Edital de Pregdo Eletrdnico n.° 051/2021 - FMS
(‘Edital”), apresentar a V.S.2. o parecer desta Secretaria. [

Considerando hque 0s equipamentos objeto do Edita

5’
[ '\ téem
destino o Hospital Sao Marcos qé Nova Veneza, as impugnagdes foram encami

nhadas ao
Rua Alfredo Pessi, n° 351 - Centro - CEP.: 88.865-000

e-mail: saude@novaveneza.sc.gov.br - Fone: (48) 3436-1744/3436-1115/3436-1 345/98865-
CAPITAL NACIONAL DA GASTRONOMIA TiPIC ITALAANA — LEI FEDERAL N° 13.678




PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA VENEZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Instituto Maria Schmitt — IMAS, organizagao social que atualmente administra a unidade
hospitalar, a qual elaborou parecer técnico (“Parecer”), por meio do Oficio n.° 61/2021,
devidamente assinado pelo engenheiro clinico Ricardo Tortelli Nunes (CREA/SC 109.588-

1).

Desse modo, adotamos como razées de decidir o inteiro teor do
Oficio n.° 61/2021 (Parecer), que passa a fazer parte integrante do presente documento,
para todos os efeitos legais.

Ante o exposto, sugerimos o acolhimento parcial das
impugnagdes apresentadas por GE, Siemens, Imex, Konica e Lotus, para fins de:

a) admitir a adjudicacdo por item, e ndo por lote;

b) cancelar o Edital de Pregio Eletrénico n.° 051/2021 — FMS,
para fins de langamento de novo processo licitatério, com o seguinte termo de
referéncia:

“ITEM 1:

Raio X fixo: Gerador com poténcia nominal de no minimo 50Kw. Alimentagao trifasica 220/380Vac -
50~60Hz. Selegdo dos parametros radioldgicos das fungdes (kV, mA, mAs e tempo). Selegdo de
trés postos de trabalho. Faixa de ajuste de kV com variagéo de 40 a 150kV, com sensibilidade de
1kV. Faixa de corrente radiografica pré-programavel entre 50mA e 800mA, com niveis
programaveis de ajuste. Faixa de tempo de exposicdo de 2ms ou menor até 0,5s ou superior.
variagéo da faixa minima de mAs: 10 a 500mAs ou maior. Programa anatémico de no minimo 200
técnicas radiologicas pré-programaveis.

Estativa porta tubo chdo-chao ou chio-teto, possuir movimento longitudinal de no minimo 300cm e
movimento vertical de no minimo130cm. Rotagéo da coluna vertical de +- 180°, com liberagdo e
trava do movimento por meio do pedal mecanico na coluna. Angulagéo do tubo de RX de -120°, 0°,
120°. Possuir indicagéo luminosa da centralizagdo do tubo com o bucky mesa e mural. Angulador
com indicagdo (-180° a +180°). Freios com acionamento eletromagnéticos com teclas no
angulador.

Mesa tipo Bucky tampo flutuante, dimensées minimas do tampo homogéneo de 200x70cm; grade
do bucky antidifusora fixa de no minimo 10:1 com 103 linhas por polegada ou maior. Deslocamento
vertical do tampo de no minimo 25cm, tampo com movimentos longitudinal e de no minimo de
66cm e transversal de 24cm. Capacidade de carga minima de 200kg a superior. Deslocamento
minimo do Bucky de 50cm. Mural bucky com deslocamento vertical de no minimo 110cm. Distancia
focal de 100cm a 180cm. Possuir freio mecanico ou eletromagnético para o movimento vertical.
Tubo de raios-X para 150kV; capacidade térmica de no minimo 300kHU. Tamanhos focais
maximos de 0,6 para foco fino e 1,2mm para foco grosso; rotagéo no anodo giratério de no minimo
3.200RPM.

Equipamento deve ser montado e instalado pela empresa em local designado pela Secretaria
Municipal de Satde apés aceite, devendo prever a movimentag&o e transporte do produto até seu
local definitivo. Fornecer treinamento técnico operacional e suporte por um periodr') ml“r\imo de 6
meses da data de instalagdo completa do equipamento sem custos adicionais. \

i
Certificados: Registro de produto emitido pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anyisa),
conforme disposigées da Lei n°:6.360/1976, RDC Anvisa n°: 185/2001 e RDC Anvisa n°: 32/
Embalagem com dados de identificagdo do produto: Marca do fabricante, modelo §o produt
numero do registro no Ministério da Satide/Anvisa. Com Assisténcia Técnica no Brasil) Garantia

de
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no minimo 12 meses da data de instalagdo definitiva e funcionamento do equipamento, contra
defeitos de fabricag&o.

ITEM 2:

Aparelho de raio-x arco cirurgico (arco em "C"). Arco com movimento vertical motorizado igual ou
maior a 42 cm, movimento orbital de no minimo 120 graus ou superior, angulagéo total de pelo
menos 360 graus ou superior, distancia da fonte ao intensificador de imagem de no minimo 90 cm
e profundidade de no minimo 65 cm, espago livre de no minimo 70 cm. Intensificador de imagem
de, no minimo, 9 polegadas, com pelo menos dois campos de entrada. Dois monitores TFT ou LCD
de, no minimo, 19 polegadas ou superior, com resolugdo minima de 1280x1024 pixels ou monitor
Unico TFT ou LCD de no minimo 25 polegadas com resolugdo minima de 1920 x 1080 pixels.
Central de TV com rotag&o para corregdo da orientagio da imagem.

Gerador de alta frequéncia com poténcia de no minimo 5,0 kW ou maior, tubo de raio X com anodo
estacionario e ponto focal duplo, sendo o menor desses, igual ou menor que 0,6mm e o maior igual
ou menor a 1,6mm e colimador. Colimador motorizado de campo quadrado para abertura de
campo de no minimo 0x0 a 35x35cm ou superior, ou colimador motorizado com laminas duplas
para colimagéo assimétrica e em formato Iris. Colimagdo sem emissdes de radiagdo. Capacidade
térmica do anodo de, no minimo, 50kHU ou maior. Fluoroscopia com, no minimo, 40 a 120 kV e
corrente maxima de 6mA ou maior. Modo Radiografia com, no minimo, 40 a 110 kV e corrente
maxima de 13 mA ou maior.

Arco Cirurgico, com rendimento de radiografia: 50 a 110 kV/, fluoroscopia: 40 a 120 kV, fluoroscopia
continua: 50 a 110 kV, com espago livre entre tubo e intensificador de 98 cm (distancia foco/filme-
sid), com movimentos: vertical 36 a 40 cm motorizado, rotacao +/- 180°, basculamento lateral +/-
10°, orbital maior ou igual a 100°, horizon 20 cm, com tubo de raios x de anodo giratério ou
estacionario, com capacidade térmica de aprox. 270.000 hu, c/capacidade de refrigeragdo de
20.000 hu/min, com foco (s) fino: maximo 0,3 mm e foco grosso: maximo 0,6 mm,
C/INTENSIFICADOR DE IMAGEM 9", C/2 CAMPOS, com monitor para fluoroscopia de LCD de no
minimo 19", duas unidades, sendo um p/imagem congelada e um p/imagem tempo real, com
comandos para inversdo de imagem, redugdo de ruidos, medidas de distancia, realce de
borda/contraste, rotagéo de imagem ou monitor tnico de no minimo 26 polegadas que apresentem
no minimo duas imagens ao mesmo tempo armazenamento das imagens em MEM.MIN. em disco
p/ 9.000 imagens, gravagdo em DVD ou em sistema de portas USB de imagens estaticas e
dinamicas, DICOM 3.0, chassis para fimes radiograficos de sem chassis, alimentagéo: 220 V, 60
HZ, acessérios: 10 capas esterilizaveis ou estéreis, incluindo tubo e intensificador, treinamento,
manual operacional e assisténcia técnica.

Processamento de imagem: armazenamento de, no minimo, 80.000 imagens.Filtro de redugédo de
ruido, rotagdo de imagens sem a necessidade de se emitir radiagédo durante a rotagdo. Deve
acompanhar o equipamento: gravador de CD/DVD ou saidas USB, teclado e mouse ou sistema
touchscreen para insergdo de dados, nobreak , saida USB integrados ao sistema.. Software:
Compatibilidade DICOM 3.0, saida de imagens, gerenciamento de paciente e exame, aquisigdo e
processamento de imagem em tempo real.

ACESSORIOS: Fornecimento de todos os cabos, conectores, pedais, acessérios, indispensaveis
ao funcionamento solicitado; Programa para visualizagdo; programa de subtragdo digital de
imagens em tempo real, tipo “roadmapping” e zoom; Interface de rede para conexdo com outros
equipamentos ou rede pacs; 03 (trés) pares de protetores (tubo raios-x, arco e intensificador)
autoclavaveis; 01 (um) suporte com capacidade para os dois monitores com rodizios para
locomogéo dos equipamentos; 01 (uma) video printer térmica, para impressédo de imagens de video
monocromatica, tons de cinza, com papel termo sensivel ou filme azul; largura 210mm; resolugéo
minima de 325 dpi, 256 tons de cinza; tempo de impress&o menor que 10 segundos..

Equipamento deve ser montado e instalado pela empresa em local designado pela Secretaria
Municipal de Satde ap6s aceite, devendo prever a movimentag&o e transporte do pro&mo\até seu
local definitivo. Fornecer treinamento técnico operacional e suporte por um periodo,’minimg de 6
meses da data de instalagdo completa do equipamento sem custos adicionais. | ;

Certificados: Registro de produto emitido pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sani{éria (Anvisa),
conforme disposigées da Lei n°:6.360/1976, RDC Anvisa n°: 185/2001 e RDC Anvisa\n®: 32/2007.
Embalagem com dados”de identificagdo do produto: Marca do fabricante, modelo do produto, e
nuamero do registro no/Ministério da Satide/Anvisa. Com Assisténcia Técnica no Brasil. Garantia de

- CEP.: 88.865-000 ., \
36-1744/3436-1115/3436-1345/98865,2578
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l INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO
I\ ¢ DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO.
Nova Veneza, 10 de setembro de 2021.

Oficio 61/2021
A Secretaria Municipal de Satde do Municipio de Nova Veneza - SC

César Augusto Pasetto

O INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,
ASSITENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO - pessoa juridica de direito privado, filial
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) sob o0 n°28.700.530/0008-38,
com sede na Rua Dr. Carlos Gorini, n.° 17, Bairro Centro, CEP 88865-000, Nova
Veneza/SC, vem por meio deste auxiliar nas respostas as impugnagdes apresentadas
conforme oficios N° 190/2021 de 19 de agosto de 2021,N° 192/2021 de 24 de agosto de
2021 e N° 196/2021 de 31 de agosto de 2021, entregues a nossa instituicdo. Ambas
referente ao Edital de Pregéo Eletronico N° 051/2021 — FMS.

 Esclarecimento a GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO DE
SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA:

1-) Do deslocamento vertical, a divergéncia de 1 cm, de fato em nada impacta a
contratagdo nem altera o bem pretendido pela Administracéo.

Assim equipamentos que apresentem 44cm de deslocamento ndo serdo
desclassificados.

2-) Para o nimero de campos de entrada do intensificador de imagens, o que a
Administragéo pretende, é o mesmo que expde a impugnante.

Os campos de entrada sdo de suma importancia para aplicagéo clinica especifica
como bem prevé a impugnante.

Porém o que ha é apenas questio interpretativa, e equipamentos que ofertem 3
campos n&o serao desclassificados.

3-) Para o ponto com diz respeito a poténcia do produto, ndo entendemos a
alegagéo da impugnante por expor que ‘leva a crer direcionamento para uma Gnica
empresa”.

Rua Dr. Carlos Gorini, n* 17, Centro, No‘wydsza, SC, CEP 88865-000

Telefone (48} 3436 1897 CNPJ28.700 53010008-38




( INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO _
l\ \ | DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO.

A propria impugnante tem em seu portfolio equipamentos aptos a atenderem a
solicitagdo de um gerador de maiores capacidades, que entregam ao produto maior
longevidade e capacidade em tempo cirtirgico.

A classificagdo de instituicdo de baixa a média complexidade ndo implica em
limitag&@o de contratagdes eficientes.

Neste ponto, a Administragdo acaba por descrever capacidades do tubo de raios-x
que NAO atendem ao pretendido pela administragdo e ndo devem ser considerados.

Assim, a capacidade em poténcia do gerador permanece inalterada e equipamentos
que apresentem “Anodo estaciondrio e ponto focal duplo, sendo o menor desses, igual ou
menor que 0,6mm e o maior igual ou menor a 1,6mm” ndo serdo classificados.

4-) A colimagéo quadratica tem correlagdo com equipamentos que apresentam
como elemento de detecgdo, detectores digitais, os quais podem participar do referido
certame por entregar tecnologia mais atual.

De tal forma que aqueles que apresentem as Iaminas duplas para colimacéo
assimétrica e em formato iris ndo serdo desclassificados.

5-) Neste ponto, a Impugnante busca a redugéo das capacidades do produto, com
base na informag&o exposto no “SIGEM”, contudo, uma capacidade maior, conforme ja
exposto noutro momento tem como necessidade a ampliagdo da capacidade clinica do
produto de modo a n&o incorrer em falhas ou depreciagdo do bem em curto prazo.

Ainda, cumpre expor e elucidar o que o préprio SIGEM prevé, abaixo transcrito:

"Além da descricao basica, deve conter caracteristicas e/ou informages referentes
a(o): gerador de Raio X sua frequéncia e forma de controle, se é microprocessado, por
exemplo. Definir a faixa minima e méaxima de tens&o (kV) para fluoroscopia. Definir a faixa
minima e maxima de corrente (mA) para fluoroscopia. Definir tipo de anodo do tubo e sua
capacidade térmica. Definir o modo de fluoroscopia: pulsada efou continua. Definir o tipo
de camera CCD. Definir o intensificador de imagem, seus tamanhos e faixas de &rea.
Definir o nimero de monitores e seu tamanho. Definir, conforme a aplicacdo do arco,
necessidade de recurso avangado de subtrago digital de imagens em tempo real. Definir a
necessidade de processamento digital da imagem para estudos vasculares (Zoom e Road
Mapping). Definir a capacidade de disco rigido para armazenamento de imagens. Possuir
video printer para registro de imagens em papel térmico. Definir a forma de alimentagéo
elétrica.

Rua Dr. Carlos Gorini, n® 17, Centro, Nova Veneza, SC, CEP 88865-000
Telefone {48} 3436 1897 CNPJ 28.700.530/0008-38




l INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO
l\ \ | DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO.
E passivel de aprovagdo equipamento que utiliza tecnologia com detector plano

(Flat Panel).”

Ficando a cargo da Administragdo a selegdo dos pardmetros para a descricdo do
produto pretendido.

Assim, nega-se provimento a reviséo solicitada.
6-) Mesmo motivo apontado no item 5. Negando provimento para tal ponto.

O interesse da Administragdo & por um equipamento portador de anodo giratério
para maior robustez, longevidade e capacidades clinicas.

7-) Mesmo motivo apontado no item 5. Negando provimento para tal ponto.
Valores correspondentes a solicitagdo por anodos giratorios.

8-) Para este ponto, entendemos como vidvel a oferta como expde a Impugnante, de
tal forma que equipamentos acompanhados de monitores de 26 polegadas ou maior n&o
serdo desclassificados do processos por apresentaram tecnologia semelhante e ndo haver
nenhum impacto clinico.

Ent&o equipamento com monitor Gnico de 26" ndo serdo desclassificados.

9-) Nao seréo desclassificados produtos que fagam a gravacéo por USB por ser
tecnologia superior ao solicitado e ndo impactar no uso do produto.

10-) N&o serfo desclassificados equipamentos com especificagdes de
processamentodivergentes das solicitadas em edital, a Administragdo solicitou em termos
comerciais para amplo atendimento, de tal forma que o computador do processamento de
imagem ndo serd motivo de desclassificagdes de nenhum participante do certame.

11-) Mesmo motivo item 10, ndo serdo desclassificados por apresentar maneiras
diferentes de entrada e saida de dados.

12-) Houve falha na descri¢éo, o equipamento deve apenas ser acompanhado por
um Nobreak para sua protecao.

13-) Mesmo motivo item 10, ndo serdo desclassificados por ndo apresentar a placa
de video conforme solicitado e a meméria solicitada.

Rua Dr. Carlos Gorini, n® 17, Centro, Nova Veneza, SC, CEP 88865-000
Telefone {48} 3436 1897 CNPJ 28.700 530/0008-38




l INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO
l\ @ DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO,

14-) Nao sera necessario a oferta de software para aplicagées avangadas como
cirurgias vasculares e a ndo oferta da mesma n&o incorrerd em desclassificacdo do
proponente.

15-) Equipamento que ofertem impressoras diferentes da pretendida ndo serdo
desclassificados.

16-) Garantia a ser prestada pela fabrica é de 12 meses.

o Esclarecimento a SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA:

1-) Para o ponto com diz respeito a poténcia do produto, necessario salientar que
buscamos nesse momento equipamento com poténcia maior vez que buscamos uma
robustez maior para o produto, sendo capaz de atingir maiores parametros radiogréficos.

Ainda existem vérios equipamentos no mercado com poténcias muito superiores e
aptos a atender a solicitagio, que entregam ao produto maior longevidade e capacidade
em tempo cirlrgico.

De tal forma que permanece a solicitag&o por um gerador de 5kW.

2-) Nesse ponto, entendemos que uma faixa maior de kV, entrega ao produto maior
versatilidade, bem como possibilita expansdes futuras de aplicacdo do mesmo,

O kV permite que o produto possa fazer exames de anatomias mais densas com
elevada qualidade.

De tal forma, a combinagdo de produtos de potencias maiores, com faixa de kV
maiores e tubos de anodo giratdrio, tém-se a contratagéo mais eficiente.

Assim, a solicitacdo permanece inalterada para a capacidade em kV.

3-) Sim, a Requerente apresenta entendimento correto para referido item. 0
deslocamento vertical nao sera motivo de desclassificacao.

4 e 5-) Neste ponto, a Administragdo acaba por descrever as capacidades do tubo
de raios-x em dualidade, no que tange dimensionamento dos pontos focais e na
capacidade térmica que NAO atendem ao pretendido pela administracio e ndo devem ser
considerados.

Rua Dr. Carlos Gorini, n® 17, Centro, Nova Veneza, SC, CEP 88865-000
Telefone {48} 3436 1897 CNPJ 28.700.530/0008-38




l INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO _
l\ \ | DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO.

Assim equipamentos que apresentem “Anodo estacionario e ponto focal duplo,
sendo o menor desses, igual ou menor que 0,6mm e o maior igual ou menor a 1,6mm” e
“Capacidade térmica do anodo de, no minimo, 50kHU ou maior” ndo serdo classificados.

6-) A colimagdo quadratica tem correlagdo com equipamentos que apresentam
como elemento de deteccdo, detectores digitais, os quais podem participar do referido
certame por entregar tecnologia mais atual.

Para os equipamentos compostos por intensificadores de imagem, a colimag&o
acontece por forma diferente, conforme bem expoe a requerente.

De tal forma que aqueles que apresentem as laminas duplas para colimagéo
assimétrica e em formato iris ndo serdo desclassificados.

7-) Néo serdo desclassificados equipamentos com especificagdes  de
processamento, a Administragdo solicitou em termos comerciais para amplo atendimento,
de tal forma que o computador do processamento de imagem ndo serd motivo de
desclassificagSes de nenhum participante do certame.

8-) Garantia a ser prestada pela fabrica é de 12 meses.

9-) Houve falha na descrigao, o equipamento deve apenas ser acompanhado por um
Nobreak para sua protecao.

e Esclarecimento a IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAGAO LTDA:

Importa destacar, antes de tudo, que € decorréncia do exercicio do poder
discricionario da Administragao Publica a definicdo da especificacdo do item a ser objeto de
aquisicdo. Nesse rito, coube ao Hospital de Nova Veneza responsavel pela definicao e
solicitagéo de aquisigio realizar o levantamento de necessidade, critério objetivos, bem
como todo o esforgo administrativo para que se concretize o processo licitatorio.

Portanto, ndo se trata de um trabalho revestido de amadorismo, sim um trabalho
minucioso e fundamentado nos principios balizadores de licitacao.

Quanto ao argumento alegado pela empresa, que visa Unica e exclusivamente a
reducéo dos parametros solicitados que foram pensados e mensurados pela Administracéo
para atendimento das necessidades da instituicdo. J& que no mercado sio diversos

Rua Dr. Carlos Gorini, n* 17, Centro, Nova Veneza, 8C, CEP 88365-000
Telefone (48} 3436 1897 CNPJ 28.700 530/0008-38




l INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO
I\ a DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO.

aqueles equipamentos que cumprem as especificagdes técnicas descritas no termo de
referéncia.

Noutro ponto, a Administragdo ndo pode abrir mao da prestagio de servico com
distancia proxima da cidade, j& que trata-se de um equipamento para acompanhamento da
evolugéo dos pacientes, a celeridade no atendimento aos chamados é de fundamental
importancia.

De tal forma que, nega-se provimento as adequagdes solicitadas pela celeridade
com a qual necessitamos do equipamento em nosso parque.

e Esclarecimento a KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOSMEDICOS LTDAe LOTUS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

A Impugnante Konica, em breve apontamentos afirma que o termo de referéncia
atual ndo assegurara o direito de isonomia e ainda, que as alteracdes solicitadas néo
comprometerao a funcionalidade, qualidade, entre outros servicos radiol6gicos do
equipamento.

Passemos, portanto analisar, emitindo nosso Parecer, a saber:

Sumarizando a impugnagdo ao edital, a empresa Konica apresenta singelos
argumentos e motivos para justificar o pedido que o certame seja realizado por itens e nao
por lote.

Pois bem. A jurisprudéncia estabelece que, sempre que possivel e viavel técnica e
economicamente, o objeto deve ser dividido com vistas a aumentar a competitividade do
certame licitatorio. N&o obstante, o custo de se adquirir determinado item ndo pode ser
cegamente compreendido como somente o custo do item ofertado em uma licitag&o, pois
também ¢é necessério esforco administrativo para adquiri-lo. Noutras palavras,
simplificadamente, para a Administragdo Publica adquirir determinado objeto pode-se
considerar que seu custo é o valor do bem em si acrescido do valor do esforco
administrativo necessario para viabilizar sua compra.

Na parcela do custo do esforgo administrativo, deve-se se ter em mente todos os
valores necessarios para se manter a maquina administrativa do poder publico, tais como:
custos com servidores necessarios para realizar a licitagdo; custos com servidores
necessarios para gerir os contratos administrativos; custos com servidores necessarios
para fiscalizar os contratos administrativos; custos com servidores necessarios para operar
os diversos aspectos ligados a uma contratagdo publica; custos com toda a infragstrutura
necessaria para manter a administrag&o; entre outros.
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Nesta linha de pensamento, quanto maior o nimero de fornecedores e contratos
para se gerir, maior o esforgo administrativo que devera o poder publico desprender para
realizar suas aquisicdes de forma adequada e legal, assim maior sera o custo da maquina
administrativa da instituicdo. Por outro lado, como bem argumentado pela licitante
interessada, compras em lotes muito extensos e diversificados tem a capacidade de levar o
poder publico a correr maiores riscos, pois pode restringir a competividade do certame,
elevando a parcela de custo que sera pago pelo bem em si.

Portanto, a agrupagdo em lotes é possivel desde que tecnicamente e
economicamente viavel, devendo levar em consideragao a situaces que a justifiquem e as
possiveis economias que podem ocorrer com essa forma de adjudicagéo.

Sabiamente o Tribunal de Contas do Estado estabeleceu que a agrupacao em lotes
€ uma das formas de evitar a “pulverizagéo de contratos”, evitando a necessidade de se
desprender grandes esforgos administrativos. Desta forma, a agrupagio em lotes, desde
que adequadamente realizada considerando a natureza dos itens, é uma forma economizar
valores com o custo administrativo de se adquirir determinado produto, sem prejudicar a
competividade das licitantes.

Os itens que estdo agrupados no Lote, sdo para ser utilizados numa Unica
finalidade, com um Unico contrato.

Portanto, observa-se que possibilitar o julgamento de valores por menor preco por
item descambaria em uma pulverizagéo de contratos, fato que geraria uma enorme carga
administrativa para a Administracao.

Em relacéo a especificagdo dos itens, cabe a administracdo, decidir, conforme a sua
realidade, inclusive, realidade operacional em relagdo as aparelhagens.

No segundo ponto, a Impugnante interessada solicita que o edital de licitagdo seja
alterado para o ITEM 1.

Bem, as especificagdes técnicas constantes no Termo de Referéncia sdo legitimas
as necessidades da Administragéo Publica.

Sendo assim, a Administragdo descreveu a solugdo como um todo, considerado
todo o ciclo de vida do objeto, o qual resultara em economicidade para Administracéo e
sucesso dos procedimentos, tendo como desdobramento o aumento do volume de
pacientes, ampliagéo na rede de atendimento e celeridade na jornada do paciente.

E um beneficio para sociedade, onde os pacientes poderdo ter suas demandas
médicas atendidas com maior qualidade, reduzindo também as filas de regulagoes e
transtornos aos pacientes provenientes do interior.
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Desta forma, se um ou mais fabricantes podem oferecer uma tecnologia inovadora e
util, o Termo de Referéncia nao pode retroceder ou ser ajustado para atender fabricantes
que ainda ndo dispde de tais récursos, sob a égide do principio da vantajosidade e da

sele¢do da proposta mais vantajosa.

Ainda, nestes termos, o carater discricionario do item é de poder da Administracao,
& Sé mantera inalterado para os equipamentos de raios-x vez que o buscado no primeiro
ponto é apenas a redugéo das capacidades radioldgicas.

Ja para o segundo item apontado pela Konica, os ajustes na poténcia nao interferem
na formacédo da imagem, nem no atendimento 3 populagéo, sendo este carater que nédo
motivara a desclassificacio de nenhum dos fornecedores.

Assim encerramos os esclarecimentos e nos colocamos a disposiggo.
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